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Ergebnisse der gammaspektrometrischen Analyse

Proben-Titel: Sonderprobe Hirschgraben

Probenbeschreibung: Bodenprobe gegeniiber Sandfang 5

Bezugszeitpunkt: 12.05.2021 10:43

Messdatum: 12.05.2021 10:43

Probenmenge: 681 Gramm
Nuklid Aktivitat Messunsicherheit | Nachweisgrenze | Erkennungsgrenze

Bg/Gramm % Bq/Gramm Ba/Gramm

K-40 4 44E-01 12,1 1,95E-02 8,23E-03
Mn-54 1,24E-03 520E-04
Co-60 1,95E-03 8,17E-04
Zn-65 3,12E-03 1,31E-03
Nb-95 1,25E-03 5,31E-04
Zr-95 2 A8E-03 1,07E-03
Rh-108 4,00E-02 1,86E-02
Ag-110m 2,08E-03 8,59E-04
Sb-125 2,1E-02 § 85E-03
Ba-133 7.67E-03 3,64E-03
Cs-134 2,31E-03 1,02E-03
Cs-137 3,80E+00 11,2 5,31E-03 2,49E-03
Eu-152 1,00E-02 4 78E-03
Eu-154 5,06E-03 2 10E-03
TI-208 8 21E-03 21,4 4 71E-03 2 20E-03
Bi-212 2,87E-02 1,28E-02
Pb-212 1,61E-02 203 8,95E-03 4 26E-03
Bi-214 2 07E-02 20,8 1,16E-02 5,48E-03
Pb-214 1.91E-02 209 1,41E-02 6,73E-03
Ra-224 9,38E-02 4 47E-02
Ac-228 1,54E-02 16,8 B,26E-03 2 B9E-03
Am-241 4 87E-01 11,3 1,19E-02 570E-03

Sind in den Spalten Aktivitat und Messunsicherhelt keing Werte angegeben, so ist die Aktivitét kleiner als dig in der
letzten Spalte angegebene Erkennungsgrenze. Die Nachwels- und Erkennungsgrenze wurde gemani DIN 1SO 11529
mit k{1-alpha) = 1,845 und k(1-beta) = 1,845 berechnat. Die Messunsicherheiten beinhalten neben den zufélligen
Unsicherheiten der Zahistatistik (DIN SO 1182€) alle im Labor erfassbaren zufélligen Unsicherheiten (Kalibrierung,
Mukliddaten, usw.) und sind mit einem k{1-gamma/2) = 1 angegeben.

Das Prilfergebnis bezieht sich nur auf den Prifgegenstand. Unsicherheiten, die aufgrund der Probenahme oder einer
nicht homogenean Probe entstehen, cbliegen nicht der Veranmwortung des Labors, und sie konnen auch nicht in der
messtechnischen Unsicherhait beriicksichtigt werden.
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